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dos (CAS), a la Asociacién de Supermercados
Unidos (ASU), a la Federacion Argentina de Su-
permercados y Autoservicios (FASA), a la Ca-
mara de Industriales de Productos Alimenticios
(CIPA), a la Coordinadora de las Industrias de
Productos Alimenticios (COPAL) y a quienes
corresponda. Comuniquese a la Direccion de
Relaciones Institucionales y Regulacion Publi-
citaria y al INAL. Girese al INAL. Cumplido ar-
chivese. — Rogelio Lopez.

Administracién Nacional

de Medicamentos, Alimentos
y Tecnologia Médica
PRODUCTOS MEDICOS

Disposicion 6055/2015

Prohib uso y comercializacio

Bs. As., 24/07/2015

VISTO el Expediente N° 1-47-5437-15-4 del Re-
gistro de esta Administracion Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Mé-
dicay;

Considerando:

Que se inician las actuaciones referidas en el
VISTO con una comunicacioén de desvios de
calidad de fecha 21 de mayo de 2015 (fojas
1/3), sobre la especialidad medicinal HEPA-
RINA SODICA, al que se adjuntaron cuatro
(4) frascos ampolla de vidrio incoloro iden-
tificados como “Laboratorios Richmond,
HERAPINA SODICA, solucién inyectable,
5000UI/ml, L: GY'Y2, V:06/16".

Que el reporte antes mencionado describe
el desvio e indica “No se produjo correcta-
mente la accion anticoagulante en catéter de
oncologicos, heparinizada luego de la qui-
mio. El catéter se tapond™

Que consecuentemente se instrumento la
Inspeccion Ol N° 2015/2663-INAME-833 en
fecha 11 de junio de 2015, en el domicilio de
la avenida Elcano N° 4938 de la Ciudad Au-
ténoma de Buenos Aires, cuya acta obra a
fojas 6/8, en la que fiscalizadores del INA-
ME realizaron una inspeccion en la sede del
LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.LF. du-
rante |a cual se solicité al Director Técnico el
reconocimiento de las muestras adjuntas al
informe de desvios.

Que el profesional técnico compard las
muestras expuestas con muestras de mu-
seo del Laboratorio y observo diferencias en
cuanto al codificado, pues las muestras de-
nunciadas indican L: GYY2, V: 06/16 en tanto
que las muestras de museo indican GYY2,
06/16.

Que a partir de la evaluacién de los registros
correspondientes a la etapa de codificado
de ampollas, no se pudo constatar el moti-
vo de las diferencias en el codificado entre
las muestras denunciadas y las muestras de
museo del Laboratorio.

Que con fecha 15 de junioc de 2015 se le dio
intervencion al personal de la Direccién de
Vigilancia de Productos Para la Salud quien
por Orden de Inspeccion N° 2015/2778-
DVS-2863 (fojas 11/15) se constituyo en sede
de la firma LABORATORIOS RICHMOND
S.A.C.LF., en el domicilio de la avenida Elca-
no N° 4938 de la Ciudad Auténoma de Bue-
nos Aires, a fin de verificar la legitimidad de
cuatro (4) unidades de HERAPINA SODICA,
solucién inyectable, 5000UI/ml, L: GYY2,
V:08/16.

Que en esa oportunidad, pudo constatarse
que las unidades indubitables en poder del
laboratorio se encuentran codificadas en
sistema ink jet con tinta negra como “GYY2
06/16", mientras que las unidades dubita-
das se encuentran codificadas como “L:
GYY2 V:06/08”, con un grabado en tinta ne-
gra de menor intensidad que las unidades
originales.

Que en relacion a la codificacion de lote y
vencimiento, el responsable informé que se

realiza en el laboratorio “GEMEPE S.A.", en
la parte superior del vial.

Que respecto al modo de codificacién, el Di-
rector Técnico afirmé que “es indistinto si el
tercerista coloca las letras L y V respecto del
lote y vencimiento al momento de codificar,
pero que si deberia ser uniforme en todo el
lote la codificacién”; constatandose en efec-
to que las contramuestras de otros lotes del
producto, por ejemplo del lote “HBT4”, se
encuentran identificadas en el envase prima-
rio de la siguiente manera: “L:HBT4”.

Que segln lo afirmado en el acta de inspec-
cion: “de la documentacion de produccion
no se evidencia que hubiera habido algun
inconveniente que haya detenido el proceso
de codificacién como para que se haya co-
dificado en dos etapas y hubiese razén esta
diferencia” (sic).

Que por ofra parte, el director técnico mani-
festd que aungue no pueda asegurarlo “po-
dria haberse adulterado la codificacién de
lote y vencimiento”.

Que segUn el acta de entrevista N° 1506/01
del dia 17 de junio de 2015 (fojas 18/24), el
Director Técnico afirmé que las unidades de
HEPARINA que conforman la muestra agre-
gada a foja 3 son unidades originales de LA-
BORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.

Que como consecuencia de la Orden de Ins-
peccion de la DVS (O.1. N° 2015/2778), el Di-
rector Técnico manifiesté que se realizé una
verificacion en el laboratorio GEMEPE S.A.
a fin de constatar si hubo irregularidades
respecto de la codificacion del producto en
cuestion y es asi que tomd conocimiento del
“Informe de Anomalia (PG-05-Re 02) - IAT
2014-006” (foja 19) de fecha 16 de julio de
2014, en el cual se describe que durante el
proceso de acondicionamiento secundario
de determinados lotes del producto “Hera-
pina 5000 Ul x 5ML” (GYX2 - GYX8 - GYX5
- GYY5 - GYY8 - GYY2) se detectd un alto
porcentaje de descarte de productos con
codificado ilegible en los frascos ampolla.

Que se expone en el Acta que, los frascos
fueron lavados y recodificados por el LABO-
RATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. en la plata
sita en |a localidad de Pilar.

Que asimismo, el Director Técnico de LA-
BORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. hace
constar que las contramuestras en poder
del laboratorio del lote GYY2 corresponden
a las unidades recodificadas por LABORA-
TORIOS RICHMOND en la planta de Pilar, y
afirma que no se han conservado como con-
tramuestras aquellas que fueron codificadas
en sede del laboratorio GEMEPE S.A. y que
no posee documentacion del procedimiento
de recodificacion de las unidades en la plan-
ta de Pilar del lote en cuestion.

Que por otra parte, segun la planilla facilita-
da por el Director Técnico “CONTROL DE
CODIFICADO - POE PR - 180 - Anexo I” emi-
tida presuntamente por GEMEPE S.A., en el
registro del dia 30 de junio de 2014 a las 9:52
hs el producto “Heparina 5000 Ul x 5 ML" se
codific el lote y vencimiento con el siguiente
formato: “L: GYY2 V: 06/16, lo que le permi-
te afirmar gue las muestras de farmacovigi-
lancia son criginales del laboratorio.

Que en consecuencia, la Direccién de Eva-
luacion y Control de Biolégicos y Radiofar-
macos, dependiente de INAME, sugirié pro-
hibir el uso y distribucién de las unidades de
“HEPARINA SODICA, solucién inyectable,
5000UI/ml, L: GYY2, V: 06/16”, ordenar el re-
tiro de mercado del lote en cuestion e iniciar
el correspondiente sumario sanitario a la fir-
ma LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.LF
y a quien resulte ser su Director Técnico, con
domicilio en la avenida Elcano N® 4938, Ciu-
dad Auténoma de Buenos Aires, por los pre-
suntos incumplimientos al articulo 2° de la
Ley N° 16.463 y a los puntos 1.2 ftem j): “1.2
El sistema de garantia de calidad apropiado
para el elaborador de productos farmacéu-
ticos debe asegurar que: (...) j) los desvios
son reportados, investigados y registrados”,
punto 17.3 item d): “17.3 Cada elaborador
(titular de la autorizacion de elaboracion)
debe tener una funcién de control de cali-
dad. La funcién de control de calidad debe
ser independiente de otros departamentos y

estar bajo la autoridad de una persona con
cualidades y experiencia apropiada, guien
tenga uno o varios laboratorios de control
a su disposicién. Los recursos adecuados
deben estar disponibles para asegurar que
todas las medidas de control de calidad son
efectivas y son llevadas a cabo en forma
confiable. Los requerimientos basicos para
control de calidad son los que siguen: (.. d)
se deben realizar registros (manualmente y/o
por instrumentos), demostrando que todos
los procedimientos de muestreo, inspeccion
y control se han llevado a cabo y que cual-
quier desvio ha sido completamente regis-
trado e investigado”, punto 17.3 item f): “17.3
Cada elaborador (titular de la autorizacion
de elaboracién) debe tener una funcién de
control de calidad. La funcién de control de
calidad debe ser independiente de otros de-
partamentos y estar bajo la autoridad de una
persana con cualidades y experiencia apro-
piada, quien tenga uno o varios laboratorios
de control a su disposicion. Los recursos
adecuados deben estar disponibles para
asegurar que todas las medidas de control
de calidad son efectivas y son llevadas a
cabo en forma confiable. Los requerimientos
basicos para control de calidad son los que
siguen: (...) f) se deben registrar los resulta-
dos de inspecciones y controles de materia-
les y producto intermedio, granel y termina-
do seguin especificaciones; la evaluacién del
producto debe incluir la revision y evaluacion
de la documentacién de produccién, como
asi también de los desvios de los procedi-
mientos especificados” de la Disposicion
ANMAT N° 2819/04.

Que desde el punto de vista procedimental
esta Administracion Nacional resulta com-
petente en las cuestiones que se ventilan en
estos obrados en virtud de lo dispuesto por
el articulo 3° inciso a) del Decreto 1490/92.

Que en virtud de las atribuciones conferidas
por el inciso n) y fi) del articulo 8° y el inciso
q) del articulo 10° del Decreto N* 1490/92 las
medidas aconsejadas resultan ajustadas a
derecho.

Que el Instituto Nacional de Medicamentos
y la Direccion General de Asuntos Juridicos
han tomado la intervencién de su compe-
tencia.

Que se actla en ejercicio de las facultades
conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el
Decreto N° 1886/14.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL

DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS

Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

Articulo 1° — Prohibese el uso y comerciali-
zacion en todo el territorio nacional del producto
rotulado como “HEPARINA SODICA, solucién in-
yectable, 5000 Ul/ml, L: GYY2, V: 06/16 por las
razones expuestas en el Considerando de la pre-
sente disposicion.

Art. 2° — Ordénase a LABORATORIOS RI-
CHMOND S.A.C.L.F. el recupero del mercado de
todas las unidades del producto mencionado en
el articulo 1°, debiendo cumplir en un todo con
lo previsto en la Disposicion ANMAT N° 1402/08.

Art. 3° — Instriyase sumario sanitario a la fir-
ma LABORATORIOS RICHMOND S.AC.IF. y a
quien resulte ser su Director Técnico, con domi-
cilio en la avenida Elcano N° 4938 de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, por los presuntos
incumplimientos al articulo 2° de la Ley N° 16.463
y alos puntos 1.2 item j) y punto 17.3 items d) y f)
de la Disposicién ANMAT N* 2819.

Art. 4° — Registrese. Dese a la Direccion Na-
cional del Registro Oficial para su publicacion en
el Boletin Oficial. Comuniquese a la Direccion
Nacional de Registro, Fiscalizacion y Sanidad de
Fronteras del Ministerio de Salud de la Nacién y
a las autoridades sanitarias provinciales. Comu-
niquese a la Direccion de Gestion de Informacion
Técnica. Comuniquese a la Direccién de Rela-
ciones Institucionales y Regulacion Publicitaria.
Dése a la Direccion de Faltas Sanitarias de la Di-
reccion General de Asuntos Juridicos a sus efec-
tos. — Rogelio Lopez.
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